
Помутневший раствор следует вылить, тщательно промыть сосуд в 
проточной воде и прополоскать водой очищенной. Поверхностно активные 
моющие средства применять нельзя. 

В качестве дополнительной меры по предупреждению спонтанной 
активности изолированного органа, в состав раствора можно добавить 
атропина сульфат в концентрации 0,5 мг/л или использовать растворы, 
указанные в Европейской фармакопее (2.6.10. HISTAMINE). 
2. Сосуд, в котором находятся отрезки подвздошной кишки при 
хранении, плотно не закрывают, а затягивают двойным слоем марли, чтобы 
обеспечить доступ воздуха. Перед использованием в опыте отрезки следует 
подготовить. Для этого сосуд в течение 10 мин держат при комнатной 
температуре, а затем в течение 20 мин при температуре 34–36ºС в 
термостате. После нагревания из отрезка следует удалить слизь. Это 
достигается лёгкими поглаживающими движениями в продольном 
направлении. 
3. Струя вводимого раствора должна быть направлена не прямо на 
изолированный отрезок кишки, а в сторону стенки ванночки, причём 
направление струи не должно меняться. Скорость введения должна быть 
максимально высокой и постоянной. 

Регистрацию сокращений проводят непрерывно (скорость ленты 
2 мм/мин.). В случае использования механического рычага и кимографа 
писчик во время отмывания можно отводить и прекращать запись.  
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