
взвешивания не будут отличаться не более чем на 0,5 мг, или содержание 

остатка не будет удовлетворять указанному пределу. 

Количество испытуемого вещества выбирается таким образом, чтобы 

при указанном пределе масса остатка (обычно около 1 мг) могла быть 

измерена с удовлетворительной точностью. 
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