
карбомоилирования белка следует добавлять только свежеприготовленные 

растворы мочевины; 

− добавление в гель детергентов: неионных (например, 

октилглюкозид, Тритон Х-100 или Nonidet P-40 (NP-40)) или цвиттерионных 

(например, 3-3((3-холамидопропил)диметиламмоний-1-пропансульфонат − 

СHAPS или 3-3((3-холамидопропил)диметиламмоний-2-гидрокси-1-

пропансульфонат – CHAPSO); 

− добавление амфолита к исследуемому образцу для 

предотвращения агрегации и преципитации белков; 

− использование альтернативных методов детекции. 

Модификации методики должны быть обоснованы и отражены в 

фармакопейной статье или нормативной документации. 

Критерии пригодности системы 

Результаты изоэлектрического разделения могут учитываться, если 

электрофореграммы удовлетворяют следующим критериям: 

− формирование стабильного градиента рН с необходимыми 

(требуемыми, заданными) характеристиками, оцениваемого, например, с 

использованием маркеров pI (стандартных образцов) с известными 

величинами изоэлектрических точек, в том числе, предварительно 

окрашенных; 

− другие обоснованные критерии приемлемости результатов 

(например, разделение двух выбранных белков или компонентов одного 

белка). 
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