
∆а – значение погрешности, Бк/кг. 

Порядок отбора проб ЛРС/ЛРП 

Порядок отбора проб ЛРС/ЛРП включает выделение однородной по 

радиационному составу пробы для приготовления счетных образцов. Отбор 

проб проводят в соответствии с требованиями ОФС «Отбор проб 

лекарственного растительного сырья и лекарственных растительных 

препаратов».  

Отбор пробы для радиационного контроля от партии ЛРС и от серии 

ЛРП имеют разные схемы отбора проб и разный объем выборки. 

Отбор проб от партии представлен на схеме 1, отбор проб от серии 

ЛРП − на схеме 2. 

Схема 1 – Порядок отбора проб от партии ЛРС для радиационного контроля и 
определения содержания радионуклидов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Партия ЛРС 

Выборка  партии в соответствии с ГФ 
  

Объединенная  проба 

Проба для определения радионуклидов 

Приготовление счетных образцов 

Для определения  
цезия-137 

    
 
 

  

Для определения 
стронция-90 

Отбор точечных проб 
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